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T~ Avaliar @ apresentacao das Inceriezas, cUos valores NUMGTICos devem Ser apresentados Com N MAximo dors
algarismos significativos (NIT-Dicla-021 - hem 6.3do anexo).
2- As incertezas obtidas pelo laboratorio estio menores que as da referéncia. Avaliar se o laboratério ndo esta

considerando, no seu calculo de incerteza, as contribuicdes oriundas do instrumento calibrado. 3
Atentar para a justificativa do laboratdrio sobre os novos valores de presséo apresentados, que foram alterados para os
pontos que estavam insatisfatorios, visto que o laboratorio no calibrou o artefat novamente.
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Programa] 04-10-15 ] _Relatorio de Auditoria de Medicao _JRAM Ne
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[Resultados de Callbracao para o Programa do Auditoria de Medicao Namero- | 047515 ]
Coboratoro:] ] ]
[Cortiicado de Calbracio:] B | Data da caiibracaor | ] ]
[Responsavelpelos resutados | ] ]

Atencao: NAO utilizar ponto (.) como simbolo decimal. DEVE-SE empregar a virgula.

CARREGAMENTO
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Programa 07-05-15 | Relatério de Auditoria de Medigao
Versao completa - Uso exclusivo do GA e da Equipe de avaacao

Padrao Tinerante: Termopar T T
i
—

[Certificado de Caibragao: ]
Responsavel pelos resultados o Taboratoro:

T XA T -
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Comentirios sdicionars ds Seome pars 3 Equipe de Avalisgio

feicar os dados enviados pelo Laboratéro. As ncertezas apresentadas o fazem sentdo. Os valores de En 3o revatam uma reaidade. O
boraténe deve verfioar o ocoido. Ese fto deve estar relacionado 3 problemas de métodos (Norma 17025 fem 5.4.2)
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rograma: | 07-32-14 Relatorio de Auditoria de Medigdo RAM N°:

Versdo completa - Uso exclusivo do GA e da Equipe de Avaliacido
adréo Itinerante: Termometro de Liquido em Vidro

umero de Série e Numero Dicla: 79-86/Dicla 606
Laboratorio:

Certificado de Calibragao:__|___| [ |Data da calibragao
Responsavel pelos resultados do laboratorio: ]
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Valores de Referéncia Valores Medidos pelo Laboratério Valores Calculados pelo Secme

T'""’"’":‘;:: Corregéo | Incerteza | [emPerara
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‘Comentarios adicionais da Secme para a equipe de avaliaca

Os valores de En estado menores que um mas, as incertezas declaradas estdo bem acima das propostas no escopo)|
principalmente para temperaturas acima de 100 °C.
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07-23-14 Relatério de Auditoria de Medicdo [Ramne] ]
Versdo completa - Uso exclusivo do GA e da Equipe de Avaliagdo 12 ANALISE
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Certificado de Calibragao: | ] | |patadacalibragao: | |

Responsavel pelos resultados dolabora |
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Valores Medu’iqs pelo Valores de Referéncia Valores
Laboratério Calculados pelo
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nais da Secme para a equipe de avaliaga
[As incertezas obtidas estao menores que as CMC.
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Descarregamento: Analise do 1° ciclo de medicdo do laboratorio
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Descarregamento: Analise do 2: ciclo de medicao do laboratorio

Plabdes-Prdes
bar
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- Avaliar a apresentacao das incertezas, cujos valores NUMETICos devem ser apresentados com no maximo dois
algarismos significativos (NIT-Dicla-021 - ltem 6.3 do anexo). 2
- As incertezas obtidas pelo laboratério estio menores que as da referéncia. Avaliar se o laboratério néo esté considerando,

no seu calculo de incerteza, as contribuicdes oriundas do instrumento calibrado.
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Descarregamento: Analise do 1¢ ciclo de medicéo do laboratorio
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Descarregamento: Analise do 2: ciclo de medicao do laboratorio
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